
www.dzmo.ru 8

Акционерное общество
“Досчатинский завод медицинского оборудования”

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок “ДЗМО”, здание №1, помещение №001.

тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

ОКП 94 5210

СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ СЗК “ДЗМО”
ПАСПОРТ

СЗК.00.00 ПС



Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции. 
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,  
рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт)
перед эксплуатацией. 
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.
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тел.: (83177) 4-80-30 (многоканальный)
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Гарантийные обязательства

Гарантийный ремонт не производится в случаях:

1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции 
или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
2. Гарантийный срок эксплуатации устанавливается со дня продажи продающей организацией. 
При отсутствии даты продажи и печати продающей организации, срок гарантии исчисляется с 
даты производства товара.
3. Гарантийный срок составляет 12 месяцев при хранении и эксплуатации товара в 
соответствии с требованиями руководства по эксплуатации (паспорта).
4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет
завода-изготовителя.

1. Неправильно заполненного гарантийного талона.
2. Истечения гарантийного срока.
3. Выхода товара из строя по вине потребителя (нарушения правил эксплуатации, 
неправильная установка или подключение и т.д.).
4. Небрежного обращения при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
5. Повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или иных 
посторонних предметов.
6. Наличия у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
7. Повреждения товара в результате стихийных бедствий.

Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо 
выполнить следующие действия:
1. Подготовить нам письмо с указанием:
• наименования товара;
• даты ввода товара в эксплуатацию;
• описания дефекта товара и характера неисправности;
• обстоятельств выявления дефекта;
• контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона (с голограммой).  
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и 
заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы на электронную почту welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих
дней.

1. Назначение9. Свидетельство о приемке

Столик для забора крови СЗК-“ДЗМО”

Наименование изделия Обозначение

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик

Место для голограммы



4.5. ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
4.5.1. Эксплуатация неисправного столика.
4.5.2. Самостоятельный ремонт столика неуполномоченными заводом-изготовителем лицами.
4.5.3. Препятствовать свободному перемещению подвижных механизмов столика во 
избежание получения травм и увечий.
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Наименование 
товара

Серийный номер

Гарантийный срок                                        

Талон действителен при наличии всех штампов, отметок 
производителя

Дата производства

Наименование 
продающей 
организации

Дата продажи

С условиями гарантии ознакомлен и согласен.
К комплектации и внешнему виду
товара претензий не имею.

Наименование 
покупателя

ФИО / Подпись

М.П.

М.П.

со дня продажи

Заполняет продающая организация

Заполняет покупатель

ФИО / Подпись

СТОЛИК ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ СЗК-“ДЗМО”

12 месяцев

4. Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер 
безопасности

4.1. Столик для забора крови, изображенный на рисунке 1, имеет каркас, выполненный из 
стальных труб, с нанесением полимерно-порошкового покрытия и состоит из двух боковин 1 и 
двух стяжек 2.
4.2. Верхняя часть - панель 3 выполнена из фанерного листа, поролона и обтянута 
искусственной кожей.
4.3. Столик установлен на четыре регулируемые опоры 4, что обеспечивает устойчивое 
положение даже на неровном полу.
4.4. Порядок сборки столика:
4.4.1. Для подготовке к работе, необходимо распаковать и очистить от упаковочного 
материала, удалить антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, 
смоченным спиртом.
4.4.2. Взять боковины 1, закрепить на них верхнюю часть - панель 3 при помощи болтов с 
шайбами согласно рисунка 1. Затем установить две стяжки при помощи болтов с шайбами.
Закрепить регулируемые опоры 4 на соответствующие места к боковинам 1 и законтрить 
соединение гайками М8. Все резьбовые соединения должны быть прочно затянуты. 
Выполнить санитарную обработку столика.

Длина

Ширина

1. Назначение изделия, технические характеристики, комплектность

1.1.Столик для забора крови (далее столик) предназначен для удобства забора крови или
внутривенных манипуляций в кабинетах медицинских и лечебно-профилактических 
учреждениях.
Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

1. Назначение

Масса, не более

Предельная рабочая нагрузка на столик, не более

Средний срок службы, не менее

Таблица 1

1. Назначение

Таблица 2
1. Назначение
№ п\п

1 Столик для забора крови СЗК-“ДЗМО”

Наименование Количество, штук

1

Эксплуатационная документация

Руководство по эксплуатации и паспорт2 1

800 ± 100 мм

370 ± 50 мм

10 кг

5 лет

550 ±50 мм

Высота

П р и м е ч а н и е:- Допускается поставка в разобранном виде, крепежные изделия при этом 
устанавливаются в местах их креплений или уложенные в отдельный пакет.

30 кг

Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции. 
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,  
рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации и паспорт
перед включением, регулировкой и эксплуатацией. 
Сохраняйте руководство по эксплуатации и паспорт на протяжении всего срока службы
изделия в легкодоступном месте для использования в будущем. В случае утери или 
порчи следует запросить копию у производителя или представителя производителя с 
указанием модели, серийного номера и года изготовления стула (стоимость 
оговаривается отдельно с производителем). Настоящее «Руководство по эксплуатации
и паспорт» (далее - руководство, руководство по эксплуатации) составлено 
производителем и является неотъемлемой частью комплектации изделия. 
Настоящее руководство содержит всю необходимую информацию о назначении, 
установке, эксплуатации «Столик для забора крови СЗК «ДЗМО».
Руководство применимо только к изделию, в комплекте с которым поставляется.

2. Устройство,  подготовка и порядок работы, меры безопасности

2.1. Столик для забора крови (см. рисунок 1) имеет каркас, выполненный из стальных труб, с
нанесением полимерного порошкового покрытия и состоит из 2- боковин 1 и двух стяжек 2.
2.2.Верхняя часть - панель 3 выполнена из ДСП, поролона и обтянута искусственной кожей.
2.3.Столик установлен на 4 регулируемые опоры 4, что обеспечивает устойчивое положение
даже на не ровном полу.
2.4. Порядок сборки столика (см.рисунок 1):
Распаковать и очистить от упаковочного материала. Взять боковины 1, закрепить на них
верхнюю часть - панель 3 при помощи болтов с шайбами согласно рисунка 1. Затем 
установить две стяжки 2 при помощи болтов с шайбами согласно рисунка 1. Установить
регулируемые опоры 4 на соответствующие места к боковинам 1 и законтрить соединение 
гайками М8. Все резьбовые соединения должны быть прочно затянуты. Выполните 
санитарную обработку столика.
2.5. При нажатии на педаль 7, консоль 3 откидывается вверх, тянет за собой цепочку 4 тем
самым осуществляя открывание крышки стерилизационной коробки.
2.6 Запрещается использование неисправного столика.
2.7 В связи с дальнейшим совершенствованием изделия его конструкция может несколько
отличаться от приведенной в паспорте.

7. Сведения о рекламациях

7.1 Материалы рекламаций следует направлять по адресу изготовителя:ОАО "ДЗМО"
607033, Россия, Нижегородская область. Выксунский район, поселок Досчатое.
тел.:(83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44.
I e-mail: support@dzmo.ru ; www.dzmo.ru.
7.2 Претензии потребителя удовлетворяются изготовителем после получения рекламации, в
которую входят:
- сломанная деталь (сборочная единица);
- акт о причинах поломки;
- товаросопроводительная документация, прилагаемая заводом к изделию;
- акт о консервации(если изделие находится на консервации, выполненной потребителем).
7.3 Без перечисленных материалов изготовитель не принимает рекламации.
7.4 Если отправить изготовителю сломанную деталь или сборочную единицу невозможно,
то в акте о причинах поломки это следует оговорить особо.
7.5 В акте обязательно должны быть указаны:
- время получения кресла и номер документа, по которому он получен;
- общее количество часов работы кресла с начала эксплуатации;
- какие детали и сборочные единицы вышли из строя;
- характер поломок (разрушение, износ, закпинивание и т.д.);
- причины выхода детали или сборочной единицы из строя.

8. Сведения об утилизации
Поскольку столик не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды 
специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.
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3. Техническое обслуживание

3.1. Перед вводом в эксплуатацию и перед использованием расконсервировать подставку
промывкой моющими растворами, проверить отсутствие погнутых деталей, вмятин, коррозии
металла, крепление всех болтовых и других видов соединений всех частей подставки, 
убедиться в надежности фиксирования и крепления, при необходимости закрепить.
3.2. Чистку и дезинфекцию подставки производить салфеткой, смоченной дезинфицирующим
раствором. Салфетка должна быть отжата, после чистки подставку необходимо вытереть 
насухо.
3.3. Характерные неисправности подставки: ослабление крепежных резьбовых и других
элементов. Устранить подтягиванием или заменой на годные элементы.

Не используйте химические чистящие средства и растворители.
Не применяйте механические приспособления для чистки и дезинфекции. 

1 - боковина; 2 - стяжка; 3 - панель; 4 - регулируемая опора.

Рисунок 1
 

Крепление панели 3
к боковине 1

 

Крепление стяжки 2
к боковине 1

 

Крепление регулируемых
опор 4
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Болт М6-6g х 20 

Шайба 6.65Г 
Шайба А.6.01.08кп

Болт М6-6g х 30 

Шайба 6.65Г 
Шайба А.6.01.08кп
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Гайка М8 

 4

Должность, фамилия, подписьДата Наименование работы Срок действия, лет

Консервация 3

4. Консервация

4.1. Металлические детали столика должны быть предохранены от коррозии в соответствии 
с требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2”С” со сроком переконсервации 3 года 
(масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
4.2. Столик для забора крови СЗК-“ДЗМО” подвергнут в АО “ДЗМО” консервации согласно 
вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией и техническим 
условиям ТУ 9452-060-07614107-2012.

5. Транспортирование и хранение

5.1. Транспортирование столика должно осуществляться в закрытых транспортных средствах
любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов
транспорта.
5.2. Столик должен храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до 
плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более 
низких температурах без конденсации влаги.
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

6. Гарантии изготовителя (поставщика)

6.1 Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с
требованиями паспорта и технических условий ТУ 9452-060-07614107-2012.
Начало гарантийного срока исчисляется со дня реализации.
6.2. Гарантийный ремонт изделия осуществляется за счет предприятия-изготовителя.
6.3 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его
эксплуатации, стоимость ремонта оплачивает учреждение - владелец изделия.
6.4 Предприятие-изготовитель не несет ответственности за исправность столика и не
гарантирует его работу в случаях:
а) несоблюдения правил эксплуатации;
б) небрежности при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке;
в) проникновения жидкостей и грязи, других посторонних предметов.
6.5 Для обеспечения гарантии дефектный товар должен возвращаться в заводской упаковке в
полной комплектации.
Гарантия не распространяется на естественный износ.
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