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Акционерное общество
“Досчатинский завод медицинского оборудования”

607033, Россия, Нижегородская область, город Выкса, рабочий поселок Досчатое,
Проммикрорайон №19, участок “ДЗМО”, здание №1, помещение №001.

тел. (83177) 4-80-62, 4-80-30, факс: (83177) 4-80-63, 4-80-44
E-mail: welcome@dzmo.ru, www.dzmo.ru

ОКП 94 5150

РУ № ФСР 2009/05811 от 12.11.2015 г.          

ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ БОЛЬНЫХ ВНУТРИКОРПУСНАЯ
 ТПБВ-01 “Д”

ПАСПОРТ
УИЮР 942811.002 ПС

Уважаемый Покупатель!
Благодарим Вас за выбор нашей продукции. 
Чтобы понять, как правильно и безопасно пользоваться Вашим изделием,  
рекомендуем тщательно изучить настоящее руководство по эксплуатации (паспорт)
перед регулировкой и эксплуатацией. 
Сохраняйте руководство по эксплуатации (паспорт) для использования в будущем.

1. Назначение

1.1. Тележка предназначена для перемещения больных внутри больничных помещений. 
Климатическое исполнение УХЛ 4.2 по ГОСТ Р 50444.

2. Технические характеристикиДлина

Ширина

Высота (панели ложа над полом)

Масса, не более

Номинальная нагрузка массой

Средний срок службы, не менее

2030 ± 30 мм

675 ± 10 мм

1000 ± 10 мм

45 кг

80 кг

5 лет

ВНИМАНИЕ!
Технические характеристики и функции могут быть изменены заводом-изготовителем без предварительного 
уведомления в связи с постоянным усовершенствованием и улучшением данного изделия.

Усилие перемещения, не более

Таблица 1

Угол наклона подголовника в верхнем положении
должен быть не менее 

35°

15 кг

3. Комплектность

Таблица 2

1. Назначение
№ п\п

1 Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-01 “Д”

Наименование Количество, штук

1

Эксплуатационная документация

Руководство по эксплуатации (паспорт)2 1

1

1.2 Габаритные размеры. 

1.3 Комплектность указана в таблице. 

Наименование Обозначение Кол-во 

Тележка для перевозки
больных внутрикорпусная, 
ТПБВ-01 «Д» 

УИЮР942811.002 1 

Паспорт УИЮР 942811.002 ПС 1 экз. 

Высота

800 ± 10 мм
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2 Устройство и принцип работы, подготовка и порядок работы, указание мер 
безопасности

2.1 Тележка (см.рис.) представляет собой каркас 1, сваренный из стальных
труб, на котором закреплены ложе и подголовник 3. Тележка установлена на
четыре колеса 4 с тормозом 10,и снабжена ручками 5 и откидывающимися
ограждениями 6 по бокам ложа, четырьмя амортизаторами 8 , которые служат для
смягчения ударов при наезде на препятствия. Подголовник устанавливается в
наклонное положение вручную при помощи гребенок 7 и крючков 9. 
2.2 Распакуйте тележку и очистите ее от упаковочного материала, удалите
антикоррозионную смазку протиранием насухо тампоном из марли, смоченным
спиртом, проведите техническое обслуживание согласно раздела 3 паспорта.
Выполните санитарную обработку тележки. 
2.3 Запрещается эксплуатация тележки с неисправными колесами и
ограждениями.
2.4 В связи с дальнейшим использованием изделия его конструкция может
несколько отличаться от приведенной в паспорте.

 3  6 
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Крепление боковых ограждений

Ограждение 

Болт М8-6g х 25 

Шайба 8.65Г 

Шайба А.8 увелич. 

Втулка 

Фиксатор 

Бампер Болт М8-6g х 45 

Шайба А.8.01.08кп 

Крепление колес 

Крепление ножек и стяжки 

Гайка М8 

Шайба 8.65Г 
Шайба А.8.01.08кп 

Шайба 8.65Г 

Шайба А.8.01.08кп 

Болт М8-6g х 40

Крепление бамперов

Болт М8-6g х 25 

6. Консервация

6.1. Металлические детали тележки должны быть предохранены от коррозии в соответствии с 
требованиями ГОСТ 9.014-78 для условий хранения 2”С” со сроком переконсервации 3 года 
(масло консервационное НГ-203А, НГ-203Б ОСТ 38.01436-87 или К-17 ГОСТ 10877-76).
6.2. Тележка для перевозки больных внутрикорпусная ТПБВ-01 “Д” подвергнута в АО “ДЗМО”
консервации согласно вышеуказанным требованиям, действующей технической документацией 
и техническим условиям ТУ 9451-046-07614107-2007.

Дата Наименование работы Срок действия, лет Должность, фамилия, подпись

Консервация 3

5.3. Чистку и дезинфекцию изделия производить салфеткой, смоченной 0,5% раствором 
хлоромина по ТУ 6-01-4689387-16 или 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 в 
комплексе с 1% раствором моющего средства. После чистки и дезинфекции протереть насухо.

тел.: (83177) 4-80-30 (многоканальный)
www.dzmo.ru

1. Назначение
3 Техническое обслуживание, сведения о консервации и упаковке

3.1 Техническое обслуживание перед вводом в эксплуатацию и при эксплуатации заключается
в проверке и подтяжке всех видов резьбовых и других соединений, замене, при 
необходимости, годными деталями поломанных или изношенных, смазке подшипников, 
включая горизонтальную и вертикальную оси колес, любой консистентной технической 
смазкой, промывке моющими растворами и санитарной обработке тележки.
3.2 Проверка технического состояния с целью установления возможности дальнейшего 
использования тележки проводится на соответствие технических характеристик и 
комплектности настоящего паспорта, при этом проверяется отсутствие погнутых и изношенных
деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений,
свободное вращение колес.
3.3 Тележки в упаковке изготовителя должны храниться в закрыто помещении при температуре 
от - 50°С до + 40°С и относительной влажности 98 % при + 25 ”С. Воздух помещения не должен 
содержать примесей, вызывающих коррозию металла. Могут транспортироваться на любом
виде закрытого транспорта.
3.4 Срок хранения без консервации - 3 года.

4 Гарантии изготовителя, сведения о рекламациях

4.1 Гарантийный срок эксплуатации тележек - 12 месяцев со дня ввода в
эксплуатацию.
4.2 В течение гарантийного срока изготовитель или предприятие, осуществляющее 
гарантийное обслуживание, безвозмездно ремонтирует или заменяет тележку или ее части, 
пришедшие в негодность по вине изготовителя по предъявлении гарантийного талона, 
дефектной ведомости, составленной комиссией, с заявкой на ремонт с указанием адреса, где 
находится изделие, номер телефона. Также необходимо выслать сломанную деталь, если 
высылка затруднена, то об этом должно быть указано в ведомости. Рекламации на тележку
и ее части, подвергнутые ремонту у потребителя, заводом не удовлетворяются.



1. Назначение11. Претензия к качеству в течение гарантийного срока

Для предъявления претензии к качеству товара в течение гарантийного срока, необходимо
выполнить следующие действия:
1. Подготовить нам письмо с указанием:
- наименования товара;
- даты ввода товара в эксплуатацию;
- описания дефекта товара и характера неисправности;
- обстоятельств выявления дефекта;
- контактной информации ответственного лица.
2. Приложить копию 1-й страницы гарантийного талона.
3. Приложить к письму фото дефекта и шильдика, на котором указано наименование и 
заводской номер товара.

Отправить вышеперечисленные документы в отсканированном виде на электронную почту 
welcome@dzmo.ru.

После получения комплекта документов, претензия будет рассмотрена в течение 3-х рабочих 
дней.

www.dzmo.ru 4

1. Назначение
7. Сведения об утилизации

Поскольку тележка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей 
среды, то специальных методов утилизации после окончания срока службы не требуется.

1. Назначение8. Транспортирование и хранение

8.1. Транспортирование тележки должно осуществляться в закрытых транспортных средствах
любого вида, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих для этих видов
транспорта.
8.2. Тележка должна храниться в закрытом помещении при температуре от минус 50°С до 
плюс 40°С, при относительной влажности 80 % при температуре плюс 25°С и при более 
низких температурах без конденсации влаги.
Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантия распространяется на дефекты товара, обусловленные дефектами конструкции
или материалов, которые проявились с момента приобретения товара.
9.2. Гарантийный срок 12 месяцев при хранении и эксплуатации изделия в соответствии с 
требованиями руководства по эксплуатации и технических условий ТУ 9451-046-07614107-2007.
9.3. Гарантийный срок устанавливается со дня продажи фирмой-продавцом. В случае 
отсутствия даты продажи, гарантийный срок исчисляется с даты производства.
9.4. В течение срока действия гарантии, гарантийный ремонт товара осуществляется за счет
завода-изготовителя.

1. Назначение10. Условия, при которых гарантийный ремонт не производится

10.1. Истечение гарантийного срока.
10.2. Нарушение правил эксплуатации товара.
10.3. Небрежное обращение при хранении, перегрузке, транспортировке, сборке товара.
10.4. Наличие повреждения, вызванного попаданием внутрь товара жидкости и грязи, или 
иных посторонних предметов.
10.5. Наличие у товара признаков ремонта неуполномоченными лицами.
10.6. Наличие повреждения товара в результате стихийных бедствий.

ВНИМАНИЕ! Для обеспечения гарантийного ремонта, дефектный товар должен возвращаться 
в заводской упаковке в полной комплектации.

тел.: (83177) 4-80-30 (многоканальный)
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ОАО Досчатинский завод медоборудования 
607033 г. Выкса Нижегородской области п.Досчтатое

                                         ТАЛОН №

На гарантийный ремонт_____________________________

Техническое обслуживание 
ТПБВ-01 «Д», изготовленного __________________
                                                        дата изготовления

Заводской №________________

Продан (а) магазином № _____________________________
                                                           наименование
___________________________________________________________________
                                                                    торга
                                                                   «_______» __________________20___г.

                                     Штамп магазина __________________
                                                                                    личная подпись

Владелец или его адрес____________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
                                         личная подпись

Выполнены работы по устранению неисправностей
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
________________механик цеха (ателье)

        Дата
Владелец_______________
                            личная подпись

УТВЕРЖДАЮ
Зав.цехом (ателье)             _____»______________20____г.

                                                            __________________
                                                                    личная подпись
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1. Назначение5 Свидетельство о приемке

Тележка для перевозки больных
внутрикорпусная ТПБВ-01 “Д”

Наименование изделия Обозначение

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями государственных 
стандартов, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации.

Служба качества

подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Сборщик / упаковщик
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